Instrugdes de utilizacio PT

Definicio

O Coltosol F & um material para obturagdo proviséria de cavidades dentés-
rias de cura com humidade, ridio-opaco & branca. O Coltosol F é um
cimento A base de dxido de zinco/ sulfato de zinco e foi concebido para
aplicagbes provisdrias de curta duragio (destinado a ser usado no méx. 1
- 2 semanas).

Composicio

Oxido de zinco

Sulfato de zinco monoidratado
Sulfato de clcio hemi-hidratado

de dqua (p.ex. acio da saliva). Apds 2 - 3 h, a obturacdo provisoria ja pode
Lor sujeita a pressio de mastigacio.

Para acelerar a secagem, o Coltosol F pode ser moldado com luvas hdmi-
das antes de ser aplicado.

Remocao de Coltosol F da cavidade

O Coltosol F pode ser removido faciimente da cavidade em pedacos
grandes com uma broca ou escavador. Limpe da cavidade quakyuer resi-
duo com um spray aquoso.

Tema de distoméceas Medidas de emergéncia, sintomas, antidotos

Acrilico copolimero de etileno-vinil acetato Nio hi pergo grave de ingestio acdental de Coltosol F devido a3

Fluoreto de sodio pequenas quantidades aplicadas e 3 auséncia de toxicidade. Em caso de

Aroma de horteld-pimenta contacto direto com a mucosa oral, basta lavar com dgua da tomeira. Em
asode:omxmcomosolhos.hwabundmmmacomgua[wrnm)

Secagem e consulte um oftalmolog do-lhe estas instrugoes de utiliza-

A superfice endurece sm: 20 - 30 min cao.

Se sujeito a pressdo de mastigacio apos: 2-3h PR T

Indicacbes OmolfmhrsemmmenboumiMOmMode

. Obturaqoesprmérmde:wdadesﬁpolen uma curta dor pode dever-se & desidratacio d o endurecimento.

+ Sel dodéncia.

iy - Observacdo

Contraindicacbes Fornecido apenas a denti e lab drios dentanios ou de scordo com

Alergia declarada a um dos componentes do Coltosol F. as instrucOes destes.

Obturagio provisria de longa duragio (mais de 2 28} de cavidad Manter fora do alcance das crisngas!

de dentes vitais.
Obturacio proviséria de cavidades que incluemn virias dreas e se esten-
dem até & gengiva ou abaixo desta {subgengival).

Efeitos colaterais

O Coltosol F endurece com & absorgio de sdgua. A desidrataco das cavi-
dades dos dentes vitais pode provocar uma curta dor. A cavidade deve,
assim, ser humedecida com um spray aquoso antes de se aplicar o Colto-
sol F.

O Coltosol F dilata-se durante o endurecimento, o que provoca uma obtu-
ragdo muito densa e com uma boa selagem marginal. Deve, no entanto,
ter-s¢ atengdo as bordas amelares muito finas, que podem resultar em
fratura.

Interagbes com outras substancias
Nio se conhecem interaghes com outras substancias,

Preparacio

Montagemn da seringa: O mecanismo de aplicacio {fuso roscado com
porca) é embalado em separado e pode ser usado vérias vezes, ou seja,
quando um corpo de seringa estiver vazio, o fuso roscado é desatarraxa-

do P e do no préximo corpo de seringa.
Aplicacho de Coltosol F

Humedeca a cavidade com um spray aquoso. Retire o Coltosol F preparado
do suparte com uma espétula ou umi 1to & aplique na cavidad

tdadd,

Condense o Coltosal F na ca com um condensador & adapte 3s pa-
redes da cavidade, cond do R osp de con-
tacto oddusais com um escavador.
Aconselha-se a ndo encher cavidades muito profundas até i base, para
que o Coltosol F possa ser ido mais faciimente da cavidade.

Endurecimento
A superficie de Coltosol F endurece dentro de 20 - 30 min com a absorgdo

N30 deve ser usado apds a data de validade!
Feche bem o baido de vidro apds cada aplicagio ou desatarraxe o fuso
roscado uma ou duas voltas ¢ volte a colocar a tampa da seringa.

Durabilidade e marcacio

Durabilidade / armazenamento

Coltosol F & suscetivel 3 humidade,

Os corpos de seringa, fornecidos com uma capa de protecio, $50 embala-
dos a vicuo e selados sacos & prova de humidade, totalmente impermes-
weis 3 humidade (tropicalizados).

0 Coltosol F (em boides de vidro ou seringas usadas) deve ser arr d
bem fechado a uma temperatura ndo superior a 23°C/73°F e 50% de
humidade relativa. Evite icdo A luz solar direta ou a outras fontes de
calor.

0O Coltosol F cumpre o fim para que foi concebido durante o seu periodo
de validade, indicado nos recips

Mago
Adata de validade # nimero de lote L0 sdo indicados nos recipientes.

Sugestoes de higiene

A observacio das segui i coes g

rmas na utilizacio de Coltosol F-

« As porgdes ndo devem ser doseadas diretamente ao lado da cadeiry; o
sector de instrumentos € o ideal para isso.

« O material excedente no deve nunca sér colocado novamente no
boiso de vidro.

condigoes de higiene ati-



